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Досліджуються методи штучного інтелекту для автоматичного виявлення погіршення стану 
пацієнта, використовуючи дані від спостережень пацієнтів у реальному часі. Метою є розробка 
системи для розрахунку рівня ризику здоров'ю пацієнта. Експертні оцінки, закладені у правила 
нечіткої логіки, порівнюються з поточними значеннями показників для оцінки ризику захворювання. 
Визначено клас «нормального» фізіологічного стану для формування моделі машинного навчання. 
Суттєве відхилення значення показників від норми ідентифікується як «аномальний» клас для 
подальшої діагностики причин погіршення стану пацієнта. 
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Вступ 

Моніторинг життєве важливих ознак пацієнтів у реальному часі сприяє 
своєчасному наданню медичної допомоги та запобігає негативним наслідкам. 
Телемедичні комплекси моніторингу відображають зміни фізіологічних показників, 
які порівнюються з експертними оцінками стану здоров'я пацієнтів. Методика є 
загальноприйнятою при виявленні аномальних значень показників. 

Впровадження багато-сенсорних систем моніторингу потребує когнітивної 
обробки інформації з усвідомленням контексту відхилення показників від норми для 
прийняття рішень. Оцінка стану пацієнта передбачає можливість застосування 
підходів, які засновані на експертних системах або машинному навчанні. 

У контексті моніторингу пацієнтів, агрегація сигналів датчиків розглядається 
як злиття різнорідних даних для визначення сукупного індексу стану здоров'я. 
Процес злиття даних включає стадію класифікації з використанням правил нечіткої 
логіки, які базуються на експертних знаннях, та стадію ідентифікації стану пацієнта 
при виявленні аномальних даних з використанням алгоритмів машинного навчання. 
Експертні системи поєднують в собі знання експертів для визначення набору правил, 
відповідно до яких формуються висновки. З іншого боку, методи машинного 
навчання ідентифікують класи сигналів відповідно до набору навчальних даних для 
прийняття рішень. 


О О.А. Хорозов 211 


155 1561-5359. Штучний інтелект, 2017, Хо» 3-4 


Телеметрична система являє собою мережу сенсорних пристроїв моніторингу з 
програмними компонентами, які відповідають за агрегацію та аналіз даних. 
Сенсорний блок набору датчиків вимірює наступні показники: частоту серцевих 
скорочень, насичення артеріального кисню, швидкість дихання і температуру тіла. 
Процес моніторингу зосереджено на фіксації суттєвих відхилень показників від 
норми. Особлива увага приділяється обробці сигналів у режимі реального часу при 
виявлені аномальних даних для прогнозування перебігу захворювання, тобто аналіз 
даних передбачає конвеєрну обробку сигналів. Технологічні аспекти моніторингу 
пов'язані з визначенням формату повідомлень та застосуванням прикладних 
програмних додатків аналізу даних. Система контролю (|1| реалізує зворотній зв'язок 
у вигляді рекомендацій щодо швидкої допомоги або активації медикаментозних 
ін'єкцій при отриманні сигналів тривоги. 

Мета полягає у розробці прототипу  багато-параметричної системи 
моніторингу з функціями аналізу поточних даних, оцінки стану суб'єктів 
моніторингу та виявлення аномальних значень життєве важливих ознак для 
визначення ризиків і прогнозування можливих причин погіршення стану пацієнта. 

Постановка проблеми 

Нечітка логіка є одним з методів штучного інтелекту, при якому когнітивність 
досягається за рахунок створення нечітких класів об'єктів. Теорія нечіткої логіки 
математично описує невизначеності, пов'язані з прийняттям рішень, за рахунок 
створення класів об'єктів з нечіткими межами між сусідніми класами. У середині 
перехресної області об'єкт має часткове членство у кожному класі. Евристичний 
підхід нечіткої логіки потребує визначення правил, при яких категорії об'єктів мають 
нечіткі межі. Формулювання повного набору правил є громіздким завданням. 
Технологія методу нечіткої логіки забезпечує інструмент опису характеристик 
систем щодо яких не визначені точні математичні моделі аналізу. 

Звичайні класифікаційні підходи використовують кластеризацію категорій даних. 
Обмеження таких механізмів пов'язані з відсутністю способу визначення межі між 
кластерами. Коли немає чіткої межі, що розділяє два класи (наприклад, різні ознаки 
стану пацієнта нечітко визначені), підхід з нечіткою логікою є більш прийнятним. 

Правила нечіткої логіки показників моніторингу допускають багатозначність 
причин погіршення стану пацієнта. Наприклад, низький кров'яний тиск 1 низька 
температура тіла пацієнта вказує на серйозну втрату крові або недостатню кількість 
рідини в організмі. Для даної ситуації треба визначити можливі типи нозологій, які 
відповідають однаковому значенню індексу стану здоров'я пацієнта. 

На відміну від підходів, що базуються на знаннях, при машинному навчанні 
модель може бути визначена із самих даних, уникаючи залежності від правил. 
Наприклад, використовуючи метод опорних векторів, нейронних мереж чи 
генетичного алгоритму. Ці методи розрізняють «нормальні» та «аномальні» дані, 
вивчаючи характеристики набору навчальних даних. 

Для автоматизованих систем моніторингу процес навчання потребує великих 
статичних наборів даних для визначення «нормального» та «аномального» стану 
пацієнта. Алгоритми штучного інтелекту не працюють добре, коли набори даних для 
навчання обмеженні та коли зразки даних постійно змінюються. Це ставить 
проблему з набором інформації щодо класифікації аномальних чи критичних 
ситуацій. Дані «аномального» стану, як правило, важко отримати, тому що приклади 
аномальної фізіології зустрічаються як виняток, порівняно з кількістю прикладів 
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нормального стану пацієнта. Крім того, фізіологія пацієнтів може бути настільки 
різною, що класифікація усіх можливих випадків фіксації «аномальних» даних 
недоцільна. Це мотивує використання тільки класу «нормальності» фізіологічного 
стану пацієнта для застосування методів машинного навчання щодо виявлення 
можливих причин погіршення стану пацієнта. Дані, що належать до моделі 
«нормальності», вважаються «нормальними», в іншому випадку - «аномальними». 
Для цих випадків потрібно вводити порогове значення межі «нормальності». 

Процес моніторингу зосереджено на різних категоріях пацієнтів, наприклад, 
для профілактики пацієнтів з хронічними захворюваннями або пацієнтів, ЯКІ 
відновлюються після операції у відділенні інтенсивної терапії. Обидві ці категорії 
стосуються пацієнтів з високим ризиком можливих ускладнень стану здоров'я. 
Проблема моніторингу полягає у виявленні змін стану пацієнта від стабільного до 
критичного, що може призвести до важких наслідків. Система раннього 
попередження повинна мати високу «чутливість» до погіршення стану пацієнта 1 
мінімізувати кількість помилкових спрацювань сигналів тривоги. Побудова моделей 
класифікації та ідентифікації різних категорій пацієнтів повинна сприяти розумінню 
причин зміни їх фізіологічного стану та розпізнати типи можливих аномалій 
показників моніторингу. 

Експертна система на основі правил нечіткої логіки 

Нечітка логіка є методологію прийняття рішень, яка заснована на правилах 
продукційної моделі з використанням лінгвістичних змінних. З лінгвістичною 
змінною пов'язана фізична величина, яка визначає якісні ознаки станів системи через 
набір термінів (наприклад, «низький», «середній», «високий»). 

Методологія включає визначення правил у термінах мови нечіткої логіки для 
співставлення вхідних даних з вихідними значеннями логічних змінних. Основою 
логічного висновку є база правил, які містять висловлювання у формі «якщо-то», та 
функції належності відповідних лінгвістичних термінів. Процес аналізу передбачає 
визначення належності елемента до нечіткої множини і повертає його значення у 
діапазоні |0,1), де «0» означає відсутність, а «1» - належність елемента до множини. 

Продукційні правила складаються з вхідних посилок і висновку, що 
записуються у вигляді набору логічних висновків: «якщо (посилка) - то (висновок)». 
Кілька посилок у правилі об'єднуються за допомогою логічних зв'язків «1», «або». 
Процес базується на попередній заяві, від якої робиться висновок, і тоді виконується 
дія. На основі вхідних даних запускається цикл «розпізнавання-дія» перебираючи 
набір визначених правил. 

Процес керування пов'язується з вихідною змінною, але результат логічного 
висновку є нечітким для сприйняття команд виконавчим пристроєм. Тому необхідні 
засоби переходу від нечітких значень до певних величин, тобто перетворення 
лінгвістичних змінних у числові аналоги. Функціональні компоненти аналізу 
вхідних змінних пов'язані з фазифікацією (введенням значення лінгвістичної 
змінної), а прийняття рішень з дефазифікацією (перетворення у числове значення за 
ступенем належності). Продукційні правила формуються для відображення входів на 
процес прийняття рішень. 

Моніторинг життєво важливих ознак пацієнтів 

Система моніторингу стосується збору та аналізу інформації про поточний стан 
пацієнтів. Програмне забезпечення, яке базується на правилах нечіткої логіки, фіксує 
відхилення показників від норми для оцінки ризику захворювання та формування 
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сигналів «тривоги». Набір правил, відповідно до оцінки ранніх попереджень - ЕМ/5, 
розроблено для моніторингу температури тіла (Т), пульсу (Нг), насичення крові 
киснем (5РО2), частоти дихання (Вг). Значення показників наведено у Таблиції. 


Таблиця 1. Оцінка ризиків захворювання 


КУУ5 Іом-3 | ІГом-2 І, ом-1 Могтаї Нігр-1 Нієр-2 Ніг2р-3 
Оцінка 3 2 1 0 1 2 3 
Т «36.2 36- 37.2 | 37-38 зобу 
Нг «50 45-60 | 55-100 | 95 - 110 | 105-130 | »125 
5РО2 «85 83-90 | 87-95 »93 
ЗВР «75 70-85 | 30- 100 | 95 - 190 »185 
Кг 15 10-30 229 


Відповідно до Таблиці І вводимо набори функцій належності показників: 
температури и(Т); пульсу и(Н г); насичення киснем (502); частоти дихання ц(Бтг). 

Приклад набору функцій температури для оцінювання груп ризику: 

Нурофегиіа - Ки7губеї (34.0, 34.0, 35.0, 36.2); // Гіпотермія (ТІ ом/2 - 2) 


Жоптаї - Киггубеї (36.0, 36.2, 36.8, 37.0); // Нормальний стан (ТМогта! - 0) 
Еебгісша з Киггубе! (36.8, 37.0, 37.8, 38.0); // Нездужання (ТНІ?БІ - 1) 
ЕКеуег - Киггубеї (37.8, 38.0, 41.0,41.0); // Лихоманка (ТНІієБ2 - 2) 


Вимірювання поточного значення показників визначає рівень 
захворювання пацієнта. Після визначення груп ризику, формуються висновки: 


ризику 


І ом2 Могтаї! 


Нуроіїегтіа 


Нівві 


Бегбісца 


Нівв2 


Беуег 


Якщо 
То 


Могтаї! 


Ідентифікація семантичних випадків відбувається через лінгвістичні змінні Хі 
(-1...М) вхідних даних, що вимірюються датчиками 51 (? -1..М). Змінна Хі задається 
набором функцій з термінами ТІ,) ()-1...ті). Набір термінів (Ті,)) визначає сценарії, 
які можуть статися відповідно до бази правил ЕК (К-1..М), де 

правила КК перевіряють значення лінгвістичних змінних і мають вигляд: 

КК: ТЕ Хі 18 ТІ, апд...апа Хп 15 Тп,К Феп У 15 СК. 

З правилами ВК пов'язана вихідна змінна У, яка позначає окремі випадки СК 
(к- 1...) можливих комбінацій вхідних даних. При конкретному наборі датчиків Т, 
Нг, 502, Кг утворюються М-4756134923-288 правил. Вихідна змінна визначає рівень 
ризику, який поділяється на групи. 

Розглянемо приклад моніторингу тільки температури та пульсу, з набором М - 
24 правил. Для даного сценарію, значення У визначається відповідно до Таблиці І. 
Таблиця 2. Визначення ризиків, які відповідають значенням змінної У 


Кіз5К Іеуе! | РІоу2 | РІом 1 | РКогта! | РНіпе1 | РНіоср|2 | РНієр3 
ТІ оуу2 4 3 2 - 4 5 
ТХогтаї! 2 1 0 1 2. З. 
ТНієні1 3 2 1 2 6 4 
ТНіо|2 4 6 2 В. 4 5 


Приклад вихідної функції при вимірюванні тільки температури та пульсу, З 
набором М - 24 правил, наведено на графіку, де вихідна змінна рівня ризику У 
поділена на 6 розділів: 
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де МКО - Биггузек0.0, 0.0, 0.0, 0.5); ДКІ « Биггу5ек0.5, 1.0, 1.0, 1.5); 

ІК2 - Биггузеці1.5, 2.0, 2.0, 2.5); 13 - Биггу5ек2.5, 3.0, 3.0, 3.5); 

НКІ - Би/гу5екі3.5, 4.0, 4.0, 4.5); НК2 - Киггу5екА.5, 5.0, 5.0, 5.0). 

Приклади сформованих правил для датчиків температури (Тетр) 1 пульсу 

(Риї5е): 

ЇЕ Тетаір 15 МОТетр (0.00) АХ Риїізе 15 МОРиіз (0.00) ТНЕМ ВізК 15 МОМО (0.00); 
ІБ Тетір 15 МОТетр (0.00) АХ Риїізе 15 НІРиіз (1.00) ТНЕМ ВізК 15 МОНІ (1.00); 
ЇЕБ Тетаір 15 НІТетр (1.00) АХ Риїізе 15 МОРиіз (0.00) ТНЕМ ВізК 15 НІМО (1.00); 
ІБ Тепар 15 НІТетр (1.00) АХ Риїізе 15 МОРиіз (0.00) ТНЕМ ВізК 15 НІМО (1.00); 


ЇБ Тетір 15 Н2Тетр (2.00) АХ Риїізе 15 Н2Риіз (2.00) ТНЕМ ВізК 15 Н2Н2 (4.00); 
ІБ Тепар 15 1.2Тетр (2.00) АМО Риїзе 15 НЗРиїз (3.00) ТНЕМ ВізкК 15 І2Н3 (5.00); 
ЇЕ Тетір 15 Н2Тетр (2.00) АХ Риїзе 15 НЗРиїз (3.00) ТНЕМ ВізК 15 Н2НЗ (5.00). 


Множини НВКІ та НК2 значень вихідної функції У покривають випадки комбінації 
аномальних показників. Наприклад, низький кров'яний тиск і низька температура тіла 
вказують на серйозну втрату крові або недостатню кількість рідини в організмі. 

Для демонстрації технологічності функціонування експертної системи з 24-ох 
правил при визначенні рівня ризику було використано бібліотеку еНі, |2| для 
контролера Агаціпо Уип з датчиками температури тіла і пульсу |31. 


Таблиця 3. Визначення ризиків при поточних значеннях температури і пульсу 


Поточні значення Оцінка ризику Рівень Ризику 
Тетрегаїште (С): 37.83 | Теппрегашшге: 0.00, 0.00, 0.83, 0.17 

Риїз (бр): 60 РЕБра: 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00 Кік: 1.24 
Тетрегаїиге (С): 36.88 | Тептрегагиге: 0.00, 0.58, 0.42, 0.00 

Риїз (бр): 60 РЕБра: 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00 КізК: 0.69 
Тетрегаїште (С): 35.57 Тетрегаїште: 1.00, 0.00, 0.00, 0.00 

Риїз (бр): 60 РЕБр: 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00 КізКк: 2.00 
Тетрегаїште (С): 35.98 Тетрегаїште: 0.54, 0.46, 0.00, 0.00 

Риїз (бр): 50 РЕБр: 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 Кік: 2.05 
Тетрегаїшге (С): 35.75 | Теттрегагиге: 1.00, 0.00, 0.00, 0.00 

Риїз (бр): 50 РЕБр: 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 КізК: 3.00 


Система використовує механізм логічного висновку за принципом Мамдоні з 
комбінацією «АМІ)» вхідних сигналів. Система має один вихід, який описує стан 
пацієнтів. Вихідне чітке значення задається процесом дефазифікації. Агрегування 
нечітких виходів у чітке значення здійснюється для формування діагностичних 
висновків та прийняття рішень. 

Аналіз фізіологічних сигналів 

Базовий блок моніторингу передбачає модуль агрегації та обробки даних, 
Киггуїоріс програмний код. На першому етапі датчики вузла моніторингу 
вимірюють показники пацієнтів, а програмний модуль виявляє аномальні дані для 
транспортування їх до серверної платформи. Медичний запис з даними подається у 
форматі )5ОМ ||, який є відкритим стандартом для обміну інформацією між У/еб- 
додатками через КЕ5 Ти! Уеб-сервіс. Повідомлення передаються "Їеед" стрічкою: 
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Г"Чеед" ("пЧе":"Упаїз  Кесога", "14":  "игплишід", - "прдакга": "2017-01-12 
Т10:20:01"), 
"Упаїз": | 
Г"зеп5іпє":"Тетрегаште", 
"сопіепі": | "апрдаїе": "2017-01-12710:20:017, "РаскеСРигацоп": "РТІ5"), 
"епшсу": | "Пе": "тетпрегашге", "уаїше": "36.72", "тейгіс": "С") 
), 
Г"зеп8іпє":"Неагі гаїе", 
"сопіепі": | "апрдаїе": "2017-01-12 Т10:20:01", "РаскеФРигацноп": "РТ15"), 
"епиу"( "ше": "РКБрал", "уаїйе": "70", "тешіс": "рр" 
1; 
Г"зеп5іпє":"Охубеп зацшгайоп", 
"сопепі": |"прдааге": "2017-01-12 Т10:20:01", "РаскеШДигацоп": "РТ15"), 
"епу": ( "пе": "502", "маше": "95.12", "тектіс": "90") 
1). 


База даних сервера системи об'єднує різні типи даних, враховуючи значення 
критичних показників пацієнта. 

Ідентифікація аномальних значень показників моніторингу 

Для виявлення аномальних значень життєве важливих ознак пацієнтів у 
реальному часі, застосуємо інструмент компанії Митепіа - МиРІС та Митепіа 
Апотаїу Вепсптагк (МАВ) (5). Потокова обробка даних надає важливу інформацію 
у критичних ситуаціях. Пристрої моніторингу повинні обробляти дані одночасно з 
прогнозуванням. Базовий інструмент МиРІС, використовує алгоритм ієрархічної 
тимчасової пам'яті для виявлення аномалії в потоці даних - (час: значення). При 
аналізі динамічної характеристики додаток накопичує «незвичайні» дані, без 
з'ясування причин аномалії. Для прогнозування стану пацієнтів потрібна сукупність 
динамічних характеристик від набору датчиків моніторингу. 

Спостереження за фізіологічними показниками пацієнта повинно бути 
максимально точним, оскільки відсутній набір даних для навчання може призвести 
до не виявлення небажаних тенденцій. Відсутність систематизованого набору 
навчальних даних потребує інструмента оцінки алгоритмів виявлення аномалій. 
Інструмент МАВ надає загальну систему оцінок, за допомогою якої можна порівняти 
різні алгоритми виявлення аномалій. 

Архітектура системи моніторингу 

Система складається з мережі персональних пристроїв моніторингу та серверу 
обробки даних. Додаткові компоненти системи відповідають за маршрутизацію 
повідомлень, формування бази даних та оперативного аналізу. Шлюз підтримує 
протоколи зв'язку ВЕ5Т, МОТТ, СОАР для прийому даних та передачі вихідних 
повідомлень, які відповідають стандарту 3С. Вузли та координатори мережі 
обмінюються повідомленнями за принципами конвеєрної архітектури. Оскільки 
програмні компоненти виконують запити ініціалізації та обслуговування, 
архітектура системи відповідає структурі з розподіленою обробкою даних. Стратегія 
моніторингу базується на методології визначення аномальних даних. Повідомлення 
містять ідентифікатор користувача, часову мітку та фізіологічні показники абонента. 
Зміст повідомлення налаштовується для кожного пацієнта, виходячи 3 Його 
поточного стану. Серверна служба моніторингу фіксує надзвичайні ситуації та 
активує процедури, пов'язані з невідкладною медичною допомогою. 
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Як базовий блок моніторингу використано контролер Агашпо УХип з набором 
датчиків, який підтримує протокол У/еббоскеї у форматі НТТР5. Система застосовує 
мережу пристроїв моніторингу для виявлення стану пацієнтів або надзвичайних 
подій. Для цього потрібні відповідні методи опису подій, які закладаються у 
правила, щоб сенсорні вузли змогли «виявити» їх. 
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КЕ5ОМЕ 

О.А. Кроготоу 

Мопійогіп? рабепія и5іпе їша7у Іоріс апа тасНіпе Іеагпіпо птеїодйз 

Тре тефодз5 ої агаста! іпіеШоепсе Їог аціотайсаПу деїесійпє Ше деїегіогайоп ої 
Фе райепі5 сопдаїйоп аге 5(шаїед, ц5іпє Чаїа Їгогі райепі об5егуайопя їп геаї те. 
Тре аїт 15 (0 деусіор ап ехрегі 5узіета Гог саїсиіаке Ше гі5К Ісуе! ої Фе райепі5 ПеаїФ. 
Тре 5убіет 15 іпіепаса Їог Пе Фіаєпо5зіз апа сопігої ої рапепіз ассогдпе (о Ше тео ої 
Гидгу Іоєіс Їог Фесізіоп-птакіпє. Тре пефодй 15 Ба5ед оп ехрегі Кпом/едєе, м/БісП 15 
епобеддед їп Ше гиіе5 ої Ги77у Їовіс (о соптраге ур Ше уаїез ої райепі іпдсаогя апа 
ргедісі Фе гі5К ої Бе і5еа5е. Ехрегі а55ез5тепіз сопіаїпед їп Ше їи7гу Іобіс гиіе5 аге 
сотрагед мій (Пе сиггепі уаїше5 ої іБе іпдїсаїог5 Їог а55е55іпе (Пе ізеазе гізК. 
Тре арріїсайоп Аегесів апотаїоця уаїез ої піопіїогіпє Чаїа, бепегагез а педіса! герогі 
апд 5епаз8 її ї0 Бе 5егуег. 

Тре сіає5 ої "погтаї" ррузіоіовіса! сопаїйоп5 апа Боцпдаагу ої "погану" їог 
таспіпе Іеагпіпє поае! 15 декегпаиїпед. Тре піеапіпеїці! деміацоп ої Ше уаїшез йгот Ше 
пог 15 ідепійед аз ап "арпогтаї" сіавє Гог Гагібег Фіаєпобі8 ої їБе сац5е5 ої райепі8 
сопаїйоп дегегіогайпе. 

То деїесі абпогта! уаїше5 ої райепі5 уцаї 5ієп5 іп геаї йте їе МиРІС апа 
Апотаїу ВепсптагК 0015 аге арріуїпє. Пп Ше апаЇузі5 ої дупатіс сПагасіегі5йся, Ше 
арріїсайоп асситиїіатез "ипизвиаї!" дага. ТРре ПІасК ої ігаїіпе, Чаїа гедиіге5 ап іп5ігитепі 
Гог еуашайт?, аїєогійртя Їог деїесйпо абпогтайцез. Тпе МАВ іооі ргоуідез а єепегіс 
зубіет ої езтаге5 Шаї иц5ед іо сотраге Фійегепі аїєогіртя Гог деїесіпя абпогтайце58. 

Тре Агашто Хип сопігоПег а5 Ше плопіогіпеє ипії 15 п5ей а 5еп5ог 8еі апа 5иррогія 


Мб ЗоскКег ргоїосої. 
Надійшла до редакції 23.10.2017 
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